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Instructions for use

1. Remove the seal from the pen needle.

2. Push the pen needle straight on the pen injector device and twist until it is tight (2a). Do not push the pen
needle at an angle. Then remove the outer protective cap and set it aside (2b). Do not discard. You will need it later
to remove the pen needle from the pen injector device.

3. Remove the inner protective cap by pulling it straight out to prevent bending of the needle and/or damaging
the needle tip.

4.Prime your pen injector device as per your pen’s instructions for use to prevent incorrect dosage caused by airin
the cartridge or a clogged needle. If no drug flow is seen after several attempts, attach a new pen needle.

5. Set your drug dose.

6. Make the injection as directed by your healthcare professional, do not bend the needle. Inject slowly. Do not
withdraw needle immediately after injection. Do not change the direction of the pen needle while it remains in
the body as this can result in bending or breaking of the needle.

7. Replace the outer protective cap.

8. Remove the pen needle from the pen injector device after each injection to prevent air from entering the
cartridge and drug from leaking out.

Warning: Remove both the outer protective cap and the inner protective cap before an injection. If both the
outer cap and the inner protective cap are not removed before use, the medication or dose may not be injected,
which may result in serious injury or death.

Zdravotnicky prostiedek
1. Sejméte zéslepku z jehly urené pro pouiti s perem.
2. Nasadte jehlu rovné na injekéni pero a pevné ji zasroubujte (2a). Nenasazujte jehlu na pero pod Ghlem. Poté
sejméte vnéjsi ochrannou krytku a odlozte ji stranou (2b). Krytku nevyhazujte. Pouzijete ji pozdéji k sejmutijehly
zinjekéniho pera.
3. Sejméte vnitfni ochrannou krytku tak, ze za ni v piimém sméru zatahnete. Zabranite tim ohnuti jehly a/nebo
poskozent hrotu jehly.
4. Napliite injekcni pero podle pokynii k pouZiti pera, abyste zabranili nespravnému davkovani, zplisobenému
vzduchem v zésobniku nebo ucpanou jehlou. Pokud ani po nékolika pokusech nepozorujete na kondi jehly lécivo,
vyméiite jehlu.
5. Nastavte svou davku Ieuva

. Aplikujte da | ika. Jehlu neohyhbejte. Davku vstiikujte pomalu. Nevytahujte jehlu z podkozi
ihned po injekci. Nemétite smér zavedent jehly, dokud je zavedena v téle, protoze by mohlo dojit k jejimu ohnuti nebo
zlomeni.
7. Nasadte zpét vnéjsi ochrannou krytku.
8. Pokazdé aplikaci sejméte jehlu z injekéniho pera, aby nedoslo k vniknuti vzduchu do zésobniku a vytecenléciva.
Varovani: Pred aplikaci injekce sejméte vnéjsi i vnitini ochrannou krytku. Neni-li pred pouZitim sejmuta vnéjsi
ivnitini ochrannd krytka, nelze lék nebo davku injekéné aplikovat, coz miize mit za nsledek vazné poskozeni zdravi
nebo smrt.

Lietosanas instrukcija

1. Nonemiet blivéjumu no pildspalvveida pilnslirces adatas.

2.Taisni iespiediet pildspalvveida pilnslirces adatu pildspalvveida injektora un pagrieziet, idztair ciesi nostiprinata
(2a). Nespiediet pildspalvveida pilnslirces adatu slipi. Péc tam nonemiet aréjo aizsargvacinu un nolieciet to mala
(2b). Neizmetiet. Velak tas bis vajadzigs, lai iznemtu plldspalvvelda pilnslirces adatu no pildspalvveida injektora.
3. Nonemiet iek3éjo aizsargvacinu, velkot to uz aru; nesalieciet adatu un nesabojajiet adatas galu.

4. Uzpildiet pildspalvveida injektoru saskana ar pildspalvveida pilnslirces lietosanas instrukcijam, lai neiepilditu
nepareizu devu kartridza iek|luvusa gaisa vai aizséréjusas adatas dél. Ja péc vairakiem méginajumiem zalu
plisma nav redzama, pievienojiet jaunu pildspalvveida pilnslirces adatu.

5. lepildiet nepieciesamo zalu devu.

6. Veiciet injekciju atbilstosi veselibas aprapes specialista noradijumiem, nesaliecot adatu. Injicéjiet [énam. Péc
injicesanas nevelciet adatu uzreiz ara. Nemainiet pildspalvveida pilnslirces adatas virzienu, kamér ta ir kermen,
citadi adata var saliekties vai saltzt.

7. Uzlieciet vieta argjo aizsargvacinu.

8. Pec katras injekcijas iznemiet pildspalvveida pilnslirces adatu no pildspalvveida injektora, lai kartridza
neiek|dtu gaiss un neiztecétu zales.

I: Pirms injekcijas nonemiet gan aréjo, gan iek$gjo aizsargvacinu. Ja pirms lietosanas netiek
is un iekSejais aizsargvacins, var neizdoties injicét zales vai devu, ka rezultata var rasties nopietni
ievainojumi vai nave.
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Instrucciones de uso

1. Retire el sello de la aguja para pluma.

2. Empuje la aguja para pluma directamente en el dispositivo inyector de la pluma y girela hasta que esté
ajustada (2a). No empuije la aguja para pluma formando un &ngulo. Luego, retire el tapon protector externo y
déjeloa un lado (2b). No lo deseche. Luego lo necesitard para retirar la aguja del dispositivo inyector de la pluma.
3. Retire el tapdn protector interno tirando de él en linea recta para evitar doblar la aguja y/o dafiar la punta de
esta. 4. Cebe los dispositivos inyectores de la pluma conforme a las instrucciones de uso de la pluma para evitar la
administracion de una dosis incorrecta a causa de la presencia de aire en el cartucho o de la obstruccion de la
aguja. Sino se observa flujo de farmaco después de varios intentos, coloque una nueva aguja para pluma.

5. Prepare la dosis de farmaco.

6. Coloque la inyeccion seguin las indicaciones del profesional de la salud, no doble la aguja. Inyecte con lentitud.
No retire la aguja de inmediato después de la inyeccion. No cambie la direccin de la aguja para pluma mientras
todavia permanece en el cuerpo, dado que esto puede doblarla o rompera.

7.Vuelva a colocar el tapon protector externo.

8. Retire la aguja para pluma del dispositivo inyector de la pluma después de cada inyeccion para evitar el ingreso
deaireal cartucho y la fuga de férmaco.

Advertencia: Retire tanto el tapdn protector externo como el interno antes de una inyeccidn. Si no se retiran ni
el tapdn externo ni el tapdn protector interno antes del uso, podria no inyectarse el medicamento o la dosis, lo que
asuvez puede provocar lesiones graves o la muerte.

Névod na pouzitie

1. 0dstraiite tesnenie z ihly do injekéného pera.

2.Zatlacte ihlu priamo na injekéné pero a otocte, kym nie je tesne upevnené (2a). Netlacte ihlu do injekéného pera
pod uhlom. Potom odstrérite vonkajsi ochranny kryt a odlozte ho (2b). Kryt neodhadzujte. Budete ho potrebovat
neskor na odstranenie ihly z injekéného pera.

3.0dstrante vntorny ochranny kryt tym, Ze ho vytiahnete rovno, aby ste zabranili ohnutiu hly a/alebo poskodeniu
hrotuihly.

4. Pripravte a nastavte injekéné pero podla nvodu na pouZitie injekéného pera, aby ste zabrénili nespravnemu
davkovaniu sposobenému vzduchom v zésobniku alebo upchatou ihlou. Ak po niekolkych pokusoch nepozorujete
tok lieciva, pripojte novd ihlu na injekéné pero.

5. Nastavte svoju davku lieciva.

6. Urobte vpich podla pokynov vasho posk dravotnickej bajte ihlu. Vstrekujte pomaly.
Nevytahujte ihlu okamdite po vstreknuti. Nemeiite smer ihly injekéného pera v tele, kedze by mohlo dojst k ohnutiu
alebo zlomeniu hly.

7. Nasadte spat ochranny kryt.

8. 0dstranite ihlu z injekcného pera po kazdom vpichnuti, aby ste zabranili vstupu vzduchu do zésobnika a tniku
lieciva zo zdsobnika.

Vystraha: Pred podanim injekcie odstrarite vonkajsi aj vniitorny ochranny kryt. Ak pred pouzitim neodstranite
vonkajsi aj vniitorny ochranny kryt, neddjde k podaniu lieku alebo ddvky, co moze spasobit vézne zranenie alebo smrt.

Naudojimo instrukcijos

1. Nuo injektoriaus adatos nuimkite sandariklj.

2.Tiesiai stumdami ant faus uzdekite injektoriaus adata ir pasukdami (2a). Injek

nestumkite kampu. Nuimkite ir pasidékite iSorinj apsauginj danglel[ (2b). Danglello neiSmeskite, nes jo reikes

véliau, nuimant injektoriaus adata nuo injektoriaus.

3. Nutraukite vidinj apsauginj dangtelj; kad

dangtel traukite tiesiai.

4. Prlplldyklte injektoriy, laikydamiesi injektoriaus naudojimo instrukcijos, kad dél kasetéje esancio oro arba
ios adatos nebiity nustatyta neti dozé. Jeigu po keleto méginimy vaistas neteka, uzdékite nauja

injektoriaus adatg.

5. Nustatykite vaisto dozg

6. Pagal sveikatos priezidros specialisto vaista; adatos. Svirkkite létai.

Sudvirkste i$ karto neiStraukite adatos. Nekeiskite 1kunq ismeigtos injektoriaus adatos krypties, nes antraip ji gali

sulinkti arba nulazti.

7. Uzdékite iSorinj apsauginj dangtel.

8. Kad | kasete nepatekty oro i neissiliety vaisto, po kiekvienos injekcijos nuimkite injektoriaus adatq nuo

injektoriaus.

adatos

"

adatos ir (arba)

adatos smaigalio,

jekcija nuimkite ir iSorinj, ir vidinj apsauginius dangtelius. Jeigu prie$ naudojant nenuimamas
ir iSorinis, ir vidinis apsauginiai dangteliai, gali nebiti susvirksta vaisto arba susvirksta ne visa dozé, todél gali
labai pablogéti sveikatos biklé arba istikti mirtis.
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Instrugées de uso

1.Remova o selo da agulha.

2. Empurre a agulha, em linha reta, na caneta injetora e gire-a até que esteja apertada. (2a). Nao empurre a
agulha com angulagdo. Em seguida, remova a tampa de protecdo externa e deixe-a de lado (2b). Nao a descarte.
Vocé precisaré dela posteriormente para remover a agulha da caneta injetora.

3. Remova a tampa de protecdo interna puxando-a em linha reta para evitar que a agulha entorte e/ou danos na
ponta da agulha.

4. Limpe a caneta injetora de acordo com as instrugdes de uso para evitar uma dosagem incorreta causada por ar
no cartucho ou por obstrugao da agulha. Se nao houver nenhum fluxo de medicamento apds varias tentativas,
conecte uma nova agulha.

5. Definaa dose do medicamento.

6. Aplique a injeao conforme as orientagdes de seu profissional de satide. Nao dobre aagulha. Injete lentamente.
Néo retire a agulha imediatamente apds a injecao. Ndo mude a direcéo da agulha enquanto ela estiver no corpo,
pois isso poderd entortar ou quebrar a agulha.

7.Volte a colocar a tampa de protedo externa.

8. Remova a agulha da caneta injetora apds cada injecdo para evitar a entrada de ar no cartucho e o vazamento
do medicamento.

Aviso: Remova a tampa de protegdo externa e a tampa de protecdo interna antes de cada injecao. Se as tampas
de protegdo, extena e interna, nao forem removidas antes do uso, o medicamento ou a dose podera ndo ser
injetado, 0 que podera causar lesdes graves ou morte.

Navodila za uporabo

1. Odstranite nalepko z igle za peresnik.

2. Potisnite iglo naravnost na injekcijski peresnik in jo zavrtite, da se privije (2a). Igle za peresnik ne potiskajte pod
kotom. Nato snemite zunanji zascitni pokrovcek in ga dajte na stran (2b). Ne zavrzite ga. Potrebovali ga boste
pozneje, ko boste iglo odstranili z injekcijskega peresnika.

3. Odstranite notranji zascitni pokrovéek tako, da ga povlecete naravnost ven, s cimer preprecite upogibanje in/ali
poskodbe konice igle.

Instrukcja uzycia

1.Zdejmij plombe zigly.

2.Wcisnij igte prosto na wstrzykiwacz i dokre¢ ja (2a). Nie wciskaj igty pod katem. Zdejmij zewnetrzng ostonke
iodtdz na bok (2b). Nie wyrzucaj jej. Bedziesz jej potrzebowac pozniej przy zdejmowaniu igly ze wstrzykiwacza.
3.Zdejmij ostonke wewnetrzng przez pociagniecie jej prosto. To zapobiega wygieciu gty i/lub uszkodzeniu
ostrza igly.

4.Przygotuj wstrzykiwacz zgodnie z jego instrukeja uzycia, sprawdz przeptyw leku, aby zapobiec podaniu
nieprawidtowej dawki spowodowanej przez powietrze we wkfadzie lub zablokowang igte. Jezeli po kilku
probach lek nie wptywa, zat6z nowq igte.

5.Ustaw odpowiednia dawke leku.

6.Wstrzyknij lek zgodnie ze wskazéwkami lekarza, nie zginaj igty. Wstrzykuj powoli. Nie wyciagaj igty
bezposrednio po wstrzyknieciu. Nie zmieniaj kierunku igty, gdy znajduje sie ona w ciele, poniewaz moze to
spowodowac jej zgiecie lub ztamanie.

7.7at67 z powrotem ostong zewnetrzna.

8.Po kazdym wstrzyknieciu zdejmij igte ze wstrzykiwacza, aby zapobiec przedostaniu sie powietrza do wkfadu
iwyciekowi leku.

Ostrzezenie: Przed wstrzyknieciem zdejmij zardwno ostonke zewnetrzna jak i wewnetrzna. Jesli obie ostonki
nie zostana zdjete przed uzyciem, lek lub dawka moga nie zosta¢ wstrzykniete, co moze by¢ przyczyng
powaznego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu.

G Kasutusjuhised

1. Eemaldage pen-ndelalt dratommatav kate.

2. Suruge pen-ndel otse pen-silstli otsa ning keerake, kuni see on kindlalt kinni (2a). Arge suruge pen-ndela
nurga all. Seejarel eemaldage valine kaitsekork ja pange see kdrvale (2b). Arge visake seda dra. Teil laheb seda
hiljem vaja, et eemaldada pen-ndel pen-siistlalt.

3. Eemaldage seesmine kaitsekork, tommates selle otse vélja, et mitte ndela painutada ja/vdi kahjustada
noelaotsa.

4. Injekdijski peresnlknapolnltevskladuznavod||| bo, da prepreci Cazrak
v kartusi ali zamasena igla. Ce po ve¢ poskusih ni videti pretoka zdravila, namestite novo iglo na injekijski peresnik.

5. Nastavite odmerek zdravila.

6. Injiciranje izvedite po navodilih zdravstvenega delavca. Igle ne upogibajte. Injicirajte pocasi. Igle ne izvlecite
takoj po injiciranju. Ne spreminjajte smeri igle peresnika, medtem ko je v telesu, saj lahko to povzrodi upogibanje
alizZlomigle.

7. Inova namestite zunanji zascitni pokrovéek.

8. Po vsakem injiciranju odstranite in zavrzite iglo injekcijskega peresnika, da preprecite vstop zraka v kartuso in
uhajanje zdravila.

Opozorilo: Pred injiciranjem odstranite zunanji in notranji zasitni pokrovéek. Ce zunanjega in notranjega
zastitnega pokrovcka pred uporabo ne odstranite, zdravila ali odmerka ne smete injicirati, ker lahko pride do
resnih poskodb ali smrti.

@D Instructiuni de utilizare

1. Scoateti sigiliul din acul pentru pen.

2. Impingeti acul pentru pen direct pe dispozitivul injector al penului si rasuciti pana cand este strans (2a). Nu
impingeti oblic acul pentru pen. Apoi scoateti capacul exterior de protectie si puneti-| deoparte (2b). Nu aruncati.
Veti avea nevoie de el mai tarziu, pentru a scoate acul pentru pen din dispozitivul injecloral penului.

3. Scoatetl capacul interior de protectie tragandu-| drept in afara, pentru a preveni indoirea acului si/sau
deteriorarea varfului acului.

4. Amorsati dispozitivul injector al penului conform instructiunilor sale de utilizare, pentru a preveni dozarea
incorectd ce poate fi cauzata de aerul din cartus sau de un ac infundat. Daca dupa mai multe incercari nu se
observa niciun flux de medicament, atasati un nou ac pentru pen.

5. Setati doza de medicament.

6. Facell injectia conform instructiunilor medicului dumneavoastra, nu indoiti acul. Injectati incet. Nu retragei
acul imediat dupa injectare. Nu schlmba\l directia acului pentru pen cat timp acesta ramane in corp, deoarece
acest lucru poate duce la indoirea sau ruperea acului.

7.Puneti la loc capacul exterior de protectie

8. Scoateti acul pentru pen din dispozitivul injector al penului dupd fiecare injectie, pentru a preveni patrunderea
aerului in cartus si pentru aimpiedica scurgerea medicamentului.

Avertizare: Inainte de o injectie, indepartati atat capacul exterior de protectie, cat si capacul interior de protectie.
Dacé nu indepértati inainte de utilizare capacul exterior sau capacul interior de protectie, medicamentul sau doza
este posibil sa nu fie injectate, ceea ce poate cauza ranire grava sau deces.

4, Seadke pen-siistel valmis vastavalt pen-siistli kasutusjuhistele, et vltida valet annust, kuna kapslis on 6hk voi
ndel on ummistunud. Kui ravim ei tule pérast mitut katset vlja, vahetage pen-ndel uue vastu.

5. Madrake ravimi annus.

6. Tehke siist vastavalt tervishoiutitaja suunistele, drge painutage ndela. Siistige aeglaselt. Arge tommake
ndela kohe parast silsti valja. Arge muutke ndela suunda, kui see on kehas, kuna selle tagajérjel vaib nel
painduda voi murduda.

7.Pange véline kaitsekork tagasi oma kohale.

8. Votke pen-ndel pérast igat siisti pen-siistli killjest dra, et takistada ohu kapslisse sisenemist ja ravimi
valjalekkimist.

Hoiatus: Eemaldage enne siisti nii valine kui ka seesmine kaitsekork. Kui nii valist kui ka seesmist kaitsekorki
enne kasutust ei eemaldata, vaib ravim voi annus jadda manustamata, mis vdib kaasa tuua raske vigastuse voi
surma.

YnyTcTBO 33 ynotpeby

1. CKIHWTE 3aNTUBAY Ca NeH e,

2. TypHuTe UrNy Tako Aia je MCTaBYTE MPABO Ha MeH 3a HHCYNMH U 3aBPHUTe YBPCTO (2a). HemojTe rypatit new urny
110/} YITIOM. 3aTUM CKVHUTE CrO/baLLIkbV 3aLLUTUTHIN MOKAONaLL 1 OANIOXHUTE ra ca cTpate (2b). Hemojre ra Gauaru.
Tpebafie Bam KacHuje 32 CKWare NeH Urfle Ca NeHa 3 MHCYMUH.

3. CKuHWTe yHyTpaLLkbt 3aLTUTHI NoKAoNaL Tako Wwro fiete noByhn npaso Ja Gucte u3bernu casujatse urne
w/wnu owtehetbe Bpxa urne.

4. HanyHuTe neH 32 MHCYNUH Npema ynyTCTBY 3a ynoTpeGy neHa Ja GucTe cCpeynni norpeLUHo o3upatbe ycnes
ynacka Basyxa y KepTpuL Ui 3auensbetba Urne. AKo NoCne HEKOMMKO MoKyLaja He BIAWTe Jia nek npoTiye,
TI0CTABUTE HOBY MEH Urny.

5. Mopecure 703y neka.

6. MpumennTe MHjeKUMjy npema ynyTcTy Nekapa i He caswjajte urny. Yopusrasajte nonako. Hemojte
WM3BNAYUT UTY YUM 3aBPLUVTE YOpu3raBatbe. HemojTe Mersatit npaBall neH urne fiok je jowu y Teny jep Tako
UrNa MoXe 1a ce CaBuje vt Nonomit.

7. TloHOBO CTaBHUTe CNObaLLIkbY 3ALUTUTHI NOKAONaL] .

8. Tocne cBaKe MHjeKLje CKHUT NeH UrY ca NeHa 3a MHCYNH [ia GucTe cipeyuni Aa Bafiyx yhe y KepTpuy u
neK uctypu.

Ynosopetbe: lpe WHjeKumje CKUHUTE W CNO/bALLIKI 1 YHYTPALLKbY 3ALUTUTHIA NOKAONAL. AKO He CKHeTe i
CnOMbaLkbt 1 YHYTpaLLbI 33LUTUTHI NOKNOML| Npe ynoTpede, Moxe ce ALCUTM Aa He YOpu3raTe neK Wi 03y,
70 MoXe JJ0BECTH 0 036UrbHe NoBpeze uni CpTH.
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(ENJ References obtained from 150 15223 Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied. @Referenclasobtemdasde lanorma 150 15223 Dispositivos médicos, Simbolos que deben utilizarse con las etiquetas, el etiquetado y la informacién que deben suministrarse con dispositivos médicos.(PTReferéncias obtidas da IS0 15223 Dispositivos médicos — Simbolos a serem usados com etiquetas, rétulos

e |nforma(oes de dispositivos médicos a serem fornecidos.|

pouzivané na stitkoch zdravotnickych pomdcok, oznacovanie a poskytovanie informacit, (S Viri iz 150 15223 Medi

Na podstawie normy IS0 15223 Wyroby medyczne — Symbole do stosowania na etykleta:h wyrobdw medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach.
inski pripomocki — Simboli za oznacevanje medicinskih pripomockov, oznake in podatki, kljlh mora podati dobavitelj.

Reference ziskané z S0 15223 Zdravomlcke prostredky Zna(ky pro smky, oznacovania |nforma:e poskytované se zdravotnickymi prostredky.(SK) Odporticania ziskané znormy 150 15223 Zdravotnicke pomacky — Znacky
d dme ja/vdi pakendi mérgistuses ning muus kaasuvas teabes. A

tsauces, kas iegiitas no IS0 15223 par mediciniskajam

iericém, — simboli, kas jaizmanto kopa ar medicinisko iericu etiketém, mark&Sana un nepieciesama informacija.(LT Nuorodos paimtos i$ 150 15223. Medicinos és. Medicinos i etiketése, zenklinimo ir teiktinoje informacijoje vartotini simboliai.(RO) Referinte obtinute din 1S0 15223 Dispozitive medicale — Simboluri ce trebuie unllzate cu etichetele dispozitivelor medicale, etichetare si informatii de fumnizat. (SR)PedepenLe nobujene Ha ocHoBy
CTaHAAp/a 33 MeAULMHCKa cpepcTBa 1S 15223 — (umbonu Kojut ce KopucTe 3a 0GenexaBatbe MeAULUMHCKIX CeCTaBa, 00enexaBatbe nakoatba M MHGOpMaLuje Koje Tpeba Aa ce JocTase.
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Lot number Nimero de lote Nimero do lote Numer serii Cislo sarze Cislo sarze Stevilka serije Partii number Partijas numurs Partijos numeris Numér lot bpoj naptuje
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STERILE E Sterilized using irradiation Esterilizada mediante rayos Esterilizada usando radiagao yli y radiacyjnie S zdfenim Sterilizované Ziarenim Sterilizirano z Sterili d kiirguseg: Sterilizéta, izmantojot Steril Svitinant Sterilizat folosind iradiere (Tepunicaro 3pauetbem
Catalog number Nimero de catdlogo Nimero do catélogo Numer katalogowy Katalogové cislo Kataldgové ¢islo Kataloska Stevilka Katalooginumber Kataloga numurs Katalogo numeris Numér de catalog Katanowwku 6poj
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Caution Precaucin Atencdo Ostrzezenie Upozoméni Upozornenie Pozor Ettevaatust Uzmanibu! Démesio Precautie Onpes
Medical Device Dispositivo médico Dispositivo médico Wyréb medyczny Idravotnicky prostiedek Idravotnicka pomdcka Medicinski pripomocek Meditsiiniseade Mediciniska ierice Medicinos priemoné Dispozitiv medical MepnuuuHcko cpeactso
Identificador tinico Identificador tnico Unikalny identyfikator Unikalus priemonés JenuHCTBeRU upeHTUGMKaTO)
Unique Device Identifier de dispositivos de dispositivo urzqdze)rlna o Jedinecny identifikator zafizeni | Unikatny identifikator pomocky | Edinstveniidentifikatornaprave | Seadme unikaalne kood Unikals ierices identifikators idemiﬁka'imius Identificator unic al dispozitivului Mé‘m,.ummr S)em& P
Explanation of Explicacion de otros Explicagao de outros Objasnienia pozostatych Popis dal3ich Vysvetlenie inych Razlaga drugih Teiste siimbolite Kity simboliy Explicatii ale altor 06jawbetbe Apyrux
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CEmark Marca CE Marca;ao (E Oznakowanie CE Oznaceni CE Inacka CE Oznaka CE CE-margis (Ezime CE Zenklas Marcaj CE CE 03HaKa
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Recyclable packaging material

Explanation of

other terms:

Not made with natural rubber
latex - natural rubber latex was
not used as material in the
manufacture of the device.

reciclable

Explicacion de otros
términos:

No hecho de latex caucho
natural: no se uso létex caucho
natural como material en la
fabricacion del dispositivo.

reciclavel

Explicagao de outros
termos:

Nao fabricado com latex de
borracha natural — nao foi
usado létex de horracha natural
como material na fabricado do

sie do reyklingu

Wyjasnienie innych
termindw:

Nie zawiera lateksu
naturalnego - lateks naturalny
nie byt wykorzystywany jako
materiat do produkgji wyrobu.

Recyklovatelny obal

Popis dalich
termind:

Vyrobeno bez poutiti prirodniho
latexu — pfi vyrobé tohoto
néstroje nebyl pouzit pfirodni
latex jako vyrobni material.

Recyklovatelny obalovy materidl

Vysvetlenie inych
vyrazov:

Privyrobe nebol pouzity prirodny
qumovy latex — latex nebol
pouzity ako materil pri vjrobe
zariadenia.

ki ga je mogoce reciklirati

Razlaga drugih
izrazov:

Niizdelano iz naravnega kavcuka
— lateks iz naravnega kavcuka
ni bil uporabljen kot material
priizdelavi pripomocka.

Taaskdideldav pakkematerjal

Teiste terminite
seletused:

Valmistamisel ei ole kasutatud
looduslikku kummilateksit

— selle seadme tootmisel ei ole
Kasutatud looduslikku

materials

Citu terminu
skaidrojums:

Nav izgatavots no dabiska
kaucuka lateksa — dabiska
kaucuka latekss navizmantots
ka ierices razosanas materials.

Perdirbama pakuotés medziaga

Kity terminy

paaiskinimas:

Pagaminta nenaudojant

naturaliojo kautiuko latekso

— gaminant priemong kaip

medzmga nenaudotas
kauciuko lateksas.

Material de ambalare reciclabil

Explicatii ale altor
termeni:

Nu este fabricat din latex de
cauciuc natural —in fabricarea
acestui dispozitiv nu a fost
folosit ca material latexul de
cauciuc natural.

7 Ce peLknupa

Objawrbetrbe Apyrux
nojmoBa:

He capiput natexc opy npupopHe
ryme — Y npou3BoAbH 0BOr
MeAULIMHCKOT CPeACTBA Hitje
KopuLfien natekc

dispositivo.

O/} IPUPOJHE ryme.

Sterile, single-use pen needles

Intended for use with pen injector devices for the subcutaneous injection of drugs.

NOTE: Read the needle gauge and length on the seal to make sure you are using the right pen needle for
you or ask for assistance if you have impaired vision. Also do so, if you are a healthcare professional,
a caretaker or a family member assisting a patient.

How to get ready for injection:

Choose and disinfect the injection site. Change the injection site often to avoid tissue hardening. You can
inject drug into the fatty tissue of the abdomen, buttocks or the outer side or front of the upper thigh.
Injections into the upper arm or the inner side of the upper thigh are not recommended as the risk of injecting
into a muscle is high.

Injection techniques: The injection site and technique should be recommended to you by your healthcare
professional. Recommendation: Injection with a skin fold at a 90° angle. It is recommended that you inject
into a skin fold vertically (at a 90° angle) to prevent too deep an injection and hitting the muscle tissue. To
make a skin fold when injecting, pinch the skin between the thumb and forefinger and do not pull up the
muscle. Injection with a skin folgata 45°angle. This injection technique is only recommended when you have
very little subcutaneous fatty tissue. The minimum angle should be 45°. If the angle is less than 45°, the drug
may not reach the subcutaneous fatty tissue and result in wealing or bruising at the injection site. Injection
without a skin fold at a 90°angle: if your layer of subcutaneous fatty tissue is very thick, you can make an
injection without a skin fold. When you do not use a skin fold, it is recommended that you inject at a 90° angle
and choose a short or medium-length needle (up to 6 mm).

See table below for suggested needle lenght per your age and BMI:

Agujas para pluma estériles para un solo uso

Para usarse con dispositivos inyectores de pluma para la inyeccién subcuténea de férmacos.

NOTA: Lea el calibre y la longitud en el sello para asegurarse de que est utilizando la aguja para pluma
adecuada para usted o solicite asistencia si tiene problemas de vision. Siga los mismos pasos si usted es
un profesional de la salud, un cuidador o un miembro de la familia que atiende a un paciente.

(6mo prepararse para la inyeccion:

Elija y desinfecte el lugar de la inyeccion. Cambie el lugar de la inyeccion con frecuencia para evitar el endurecimiento
del tejido. Puede inyectar féarmaco en el tejido adiposo del abdomen, los gltiteos o en la parte frontal o superior externa
del muslo. No se recomienda aplicar inyecciones en la parte superior del brazo o la parte superior interna del muslo,
dado que existe un altorriesgo de aplicar la inyeccion en el mdsculo.

Técnicas de inyeccion: Un profesional de la salud debe recomendarle el lugar y a técnica para la inyeccion.
Recomendacion: Inyeccion con un pliegue de la piel a un dngulo de 90°. Se recomienda aplicar la inyeccién en un
pliegue de piel con orientacion vertical (a un angulo de 90°) para evitar una inyeccion demasiado profunda que pueda
entrar en contacto con el tejid ular. Para lograr un pliegue de piel durante la inyeccion, pellizque la piel utilizando
los dedos pulgar e indice y no levante el msculo. Inyeccidn con un pliegue de a piel a un angulo de 45°. Esta técnica de
inyeccion solo se recomienda cuando hay muy poco tejido adiposo subcutaneo. £l angulo minimo debe ser de 45°. Siel
angulo es inferior a 45, es posible que el farmacono llegue al tejido adiposo subcuténeo y provoque inflamacién o
hematomas en el lugar de la inyeccion. Inyeccién sin un pliegue de la piel a un dngulo de 90°: sila capa de
tejido adiposo subcutdneo es muy gruesa, puede aplicar la i |n|yecc|on sin un pliegue de piel. Cuando no se utiliza un
pliegue de piel, se recomienda aplicar la inyeccion a un angulo de 90° y elegir una aguja de longitud corta o media

Ehasta 6mm). .
onsulte en la tabla abajo el largo de aguja sugerido para su edad y IMC:

Agulhas esterilizadas de uso tnico

Deve ser usada com canetas injetoras para injegao subcutanea de medicamentos.
OBSERVAQEO Confira o calibre e 0 compnmento da agulha no selo para verificar se esta utilizando a agulha correta
para vocé ou busque assisténci: r problemas de visao. Faca isso também se vocé for um profissional de satide,
um cuidador ou membro da fa istindo um paciente.

Como se preparar para a inje¢ao:

Escolha o local da injegao e desinfete-o. Altere o local da injegdo com frequéncia para evitar o endurecimento do
tecido. Vocé pode injetar o medicamento no tecido adiposo do abdomen, das nadegas ou do lado externo ou
frontal da coxa. Injegdes no brago ou no interior da parte superior da coxa nao sao recomendadas, pois o risco de
injegdo nos masculos é alto.

Técnicas de injegdo: 0 local e a técnica de injecdo devem ser recomendados por um profissional de satide.
Recomendacao: Injete com uma dobra cutanea em angulo de 90°. Recomenda-se que vocé injete em uma dobra
cutanea verticalmente (aum angulo de 90°) para prevenir injegdes muito profundas e que o tecido muscular seja
atingido. Para fazer uma dobra cuténea ao injetar, belisque a pele com o polegar e o indicador e nao puxe o
musculo. Injete com uma dobra cutdnea em angulo de 45°. Esta técnica de injecdo somente é recomendada
quando houver muito pouco tecido adiposo subcutaneo. 0 &ngulo minimo deve ser de 45°. Se o éngulofor menor
do que 45°, 0 medicamento poderd ndo atingir o tecido adiposo subcutaneo e causar inchago ou h

Sterylne, jednorazowe iglty do wstrzykiwaczy

Przeznaczone do uzytku ze wstrzykiwaczem (penem) do podskdrnego podawania lekow.

UWAGA: Upewnij sig, ze uzywasz odpowiedniej igly — sprawdz rozmiar i dtugos¢ ighy na plombie lub popro$ o pomoc
jesli trudno Ci odczytac te informagje. Powinien zrobic to réwniez lekarz, opiekun lub cztonek rodziny, pomagajacy
pacjentowi.

Przygotowanie do wstrzykniecia:

Wybierzi zd kuj miejsce knigdia. Miejsce ia nalezy czesto zmieniac, aby uniknac stwardnienia
tkanki. Lek mozna wstrzykiwac do tkanki thuszczowej na brzuchu, posladkach lub w gémej czesci uda — po stronie
zewnetrznej badz z przodu. Nie zaleca sie wykonywania wstrzykniec na ramieniu ani po stronie wewnetrznej gorej
aesciudaz powodu duzego ryzyka wstrzykniecia do miesnia.

Technika Migjsce i technike ia powinien zalecic lekarz prowadzacy.

Zalecenia: Wstrzykniecie w fatd skérmy pod katem 90%: zaleca sie wykonywanie wtrzykniedia pionowo w fatd skomy
(pod katem 90°), aby zapobiec zbyt glebokiemu wstrzyknieciu i dotarciu do tkanki migsniowej. W celu utworzenia
fatdu skomego podczas wstrzykiwania, nalezy $ sclanc (skdre miedzy kciukiema palcem wskaZUchym nie po(lqgajqc 7a
migsieri. Wstrzykniecie w fatd skomy pod katem 45°: ten sposdh jest zalecany tylkow

cienkiej podskornej tkanki thuszczowej. Minimalny kat powinien wynosic 45°. Jezeli ka jest mniejszy niz 45°, lek moze
nie dotrze¢ do podskémej thanki thuszczowej i spowodowac obrzek lub zsinienie miejsca wsnzyknlgcla

local da injedo. Injeqao sem dobra cutanea em angulo de 90°: se a camada de tecido adiposo sub(utaneo
for muito espessa, vocé podera fazer a injecdo sem a dobra cutanea. Quando ndo for utilizada a dobra cuténea,
érecomendado injetar em um angulo de 90° e optarpor uma agulha curta ou média (de até 6 mm).

Consulte a tabela abaixo para obt gerido da agulha d d suaidade e IMC:
AGE BMI NEEDLE LENGTH* EDAD IMC LONGITUD DE LA AGUJA* IDADE IMC COMPRIMENTO DA AGULHA*
Without skin fold With skin fold Sin pliegue de piel (on pliegue de piel,
Children <12 straight injection angled or straight injection Nifios menores de 12 afios /ngetgan rer?a myefz/og engzmguk;J ofecta Giangas <12 Ser,v;' jd&%a d(ll,let%lea m/egg% ggm ruug'r'y% o
Very slim adults all 4mm, 5 mm, 6 mm 6mm Adultos muy delgados todos 4mm, 5 mm, 6 mm 6mm Adultos muito magros todos 4mm, 5 mm 6mm 6mm
Teenagers average 4mm, 5 mm, 6 mm 8mm Adolescentes promedio 4mm, 5 mm, 6 mm §mm Adolescentes médio 4mm,5mm, 6 mm 8mm
(12-18 years) overweight (BMI>25) | 4mm,5mm, 6 mm 8mm, 10mm (122 18aios) con sobrepeso (IMC>25)( 4 mm, 5 mm, 6 mm 8mm, 10mm (de 12218 anos) sobrepeso (BMI>25) | 4mm, 5 mm, 6mm 8mm. 10 mm
average 4mm,5mm, 6 mm,8 mm 8mm promedio 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 8mm médio 4mm.5mm. 6mm. 8mm 8mm
Adults Adultos ! —
overweight (BMI > 25) | 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** con sobrepeso (IMC > 25)| 4mm, 5 mm, 6 mm, 8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** Adultos sobrepeso BMI>25) | 4mm, 5mm, 6mm, 8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm**
*Consult your healthcare professional for assistance in choosing the appropriate needle length, injection technique and site. it j éani 6n ade P o N P e
** Also recommended for peaple injecting large doseage or with limited dexterity/strength. ** También mienda para p inyectan grandes dosis o con destreza o fuerza limitadas. . R g
emmendﬂda também para pessoas que injetam altas dosagens ou com destreza ou forga limitada.
/\ caurion: /\ PRECAUCION: A\ atencio:

Avoid infections. Do not reuse or share pen needles. Do not use pen needles if the individual packaging is
damaged or if the seal is missing or if the needle appears to be damaged. To avoid accidental needlesticks,
never handle someone else’s pen needles. Pen needles are single-use only and should be disposed of safely in
accordance with the local regulations. Keep out of reach of children without adult supervision.

X ¥

Remove the inner protective cap by pulling it straight out to prevent bending
of the needle and/or damaging the needle tip.

Consult your healthcare professional for assistance in choosing the appropriate needle length and injection technique.
Follow the instructions for use, specific storage and handling recommendations of your pen injector device and the
patientinformation leaflet of the drug. Seek immediate medical attention if you have any health concern.

Any serious incident that has occurred in relation to the device should be reported to the manufacturer and the local
competent authorities / government agencies, as applicable.

Evite infecciones. No vuelva a usar o compartir agujas para pluma. No utilice agujas para plumassi el envase individual
estd dafiado, si falta el sello o sila aguja parece estar dafiada. Para evitar pinchazos accidentales con la aguja, nunca
manipule las agujas para pluma de otra persona. Las agujas para pluma son para un solo uso y deben descartarse de
manera segura conforme a su legislacion local. Manténgalas lejos del alcance de los nifios en caso de no contar con la
supervision de un adulto.

X v
/
7

Consulte a su profesmnal de a salud para obtener ayuda a la hora de eleglr la longitud de la agu1a para pluma y la
técnica de inyeccion adecuadas. Siga las i de uso, las fones especificas de alma
manipulacién de su dispositivo inyector de plumay el folleto de informacién del farmaco del paciente. Busque atencién
médica de inmediato i tiene inquietudes sobre su salud.

Cualquier incidente grave que haya 0(umd0 en relacién con el dispositivo se debe informar al fabricante y a las
cales ¢ ia segin
g

Retire el tapdn protector interno tirando de €l en linea recta para evitar doblar
laagujay/o dafiar la punta de esta.
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Evite infecgdes. Nao reutilize nem compartilhe agulhas. Nao utilize as agulhas se a embalagem individual estiver
danificada, se ndo houver o selo ou se a agulha parecer danificada. Para evitar picadas acidentais, nunca manuseie
agulhas de outras pessoas. As agulhas sao apenas para uso tinico e devem ser descartadas com seguranca de acordo
com as regulamentagdes locais. Mantenha fora do alcance de criangas sem superviséo de um adulto.

)(/ V]

Remova a tampa de protecdo interna puxando-a em linha reta para evitar
que a agulha entorte e/ou danos na ponta da agulha.

Consulte um profissional de satide para obter assisténcia quanto a escolha do comprimento da agulha e da
téenica de injecdo apropriadas. Siga as instrugdes de uso, armazenamento especifico e recomendagdes de
manuseio da caneta injetora, assim como a bula do medicamento. Busque assisténcia médica imediata em
caso de alguma preocupaao relacionada a satde.
Qualquer acidente grave envolvendo o dispositivo deve ser relatado ao fabricante e aos drgaos govenamentais/
autoridades competentes locais, conforme aplicavel.
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bez fatdu sko pod katem 90°: jezeli warstwa podskérnej tkanki thuszczowej jest bardzo
gruba, mozna wykonac wstrzykniecie bez formowania fatdu skornego. Jesli nie jest uzywany fatd skémy, zaleca sie
wstrzykniecie pod katem 90°i wybranie igty o matej lub Sredniej dtugosci (maksymalnie 6 mm).

W ponizszej tabeli podano dtugos¢ igly zalecang zgodnie z wiekiem pacjenta i jego BMI:

WIEK BMI DLUGOSC IGLY*
Bez fatdu skdmeqgo, | W fatd skdrmy, wstrzykniecie
Dziedi <12 lat wstrzykniecie pioniowe |~ pod kqten lub pionowe
Bardzo szczupli dorosli wszyscy 4mm, 5mm, 6 mm 6mm
Miodziez $rednia masa ciata 4mm,5mm, 6 mm 8mm
(12-18at) nadwaga (BMI > 25) 4mm, 5 mm, 6 mm 8mm, 10 mm
$rednia masa ciata 4mm, 5mm,6mm, 8 mm 8mm
Dorosli
nadwaga (BMI>25) | 4mm,5mm,6mm,8mm |8 mm, 10 mm, 12 mm**

* Przy doborze whasciwej dfugosci ighy, sposobu i miejsca ia nalezy skorzystac z porady lekarza.
** Zalecane réwniez w przypadku osdb wstrzykujqcych duze dawki lub majqcych ograniczong sprawnosc/site.

/\ ostRzEZENIE:

Zapobiegac zakazeniom. Nie uzywac igiet wielokrotnie ani nie przekazywac ich innym osobom. Nie uzywac
igiet, jezeli pojedyncze opakowanie jest uszkodzone, brakuje zabezpieczenia lub igta wydaje sie uszkodzona.
Aby zapobiec przypadkowemu uktuciu igta, nigdy nie nalezy dotykac igiet nalezacych do kogos innego. Igty sa
przeznaczone wytacznie do jednorazowego uzytku i po uzyciu nalezy je bezpiecznie usunac w sposab zgodny
Zmiejscowymi przepisami. Przechowywac poza zasiegiem dzieci niebedacych pod nadzorem osoby dorostej.
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Przy doborze whasciwej dugosdi igly i sposobu wstrzyklwanla skorzystaj z porady lekarza. Przestrzegaj instrukgi
dotyczacych stosowania, zaleceri zwiazanych z przect ni 128 ami oraz ulotka
|nf0rma(yjnq dla pacjenta dotyczaca leku. W przypadku Jakl(hk0|WIEk obaw ZW|qzanych ze zdrowiem natychmiast
zasiegnij porady lekarza.

Kazdy powainy incydent, ktdry wystapit w zwiazku z wyrobem, nalezy zgtosi¢ producentowi oraz wasciwym
organom / agencjom rzadowym.

Zdejmij ostonke wewnetrzng przez pociqgniecie jej prosto, aby zapobiec
wygieciu igly i/lub uszkodzeniu ostrza igfy.




.
Sterilni jednorazové jehly pro injekéni pero
Urceno k poutiti s injekénimi pery pro podkozni injekéni aplikai 1éciv.
POZNAMKA: Prectéte si, jakou velikost a délku jehly mate pouZit, abyste se uji

li, Ze pro pero pouzivite

Sterilné, jednorazové ihly do injekéného pera
Urcené na pouzitie s injekénym perom na podkozné injekie liediv.

spravnou jehlu. Méte-li zhorseny zrak, pozadejte o pomoc. Stejné p pokud jste

osetfovatel nebo clen rodiny, ktery pomaha pacientovi.

Jak se pripravit na injekci:

Vyberte misto vpichu a dezinfikujte jej. Mista vpichu casto méiite, aby nedoslo k zatvrdnuti tkéné. Lécivo
mizete aplikovat do tukové tkané bicha, hyzdi nebo na vnéjsi stranu stehna i zepedu do horni ¢asti stehna.
Nedoporucuje se podévat injekce do horni casti paze nebo na vnitni stranu stehna, protoze v takovém piipadé
je vysoke riziko, ze by mohlo dojit k podani do svalu.

Techniky podani injekce: Misto vpichu a techniku podani injekce vdm doporuci vas zdravotnik.
Doporuceni: Injekce do kozni fasy pod Ghlem 90°. Doporucuje se, abyste podavali injekce do kozni fasy ve
svislém sméru (pod tihlem 90°), abyste neaplikovali injekci pfilis hluboko a nepodali ji do svalové tkéné. Pokud
cheete vytvorit kozni fasu, sevrete kizi mezi palec a ukazovak a nevytahuite sval. Injekce do kozni fasy pod
tihlem 45°. Tato technika podani injekce se doporucuje pouze v pfis)adé, e mate velmi malo podkozni tukové
tkané. Minimalni dhel by mél byt 45°. Pokud je Ghel mensi nez 45°, lécivo se nemusi dostat do podkozni tukové
tkdné a v misté vpichu by mohla vzniknout jizva nebo podlitina. Injekce bez kozni fasy pod dhlem 90°:
pokud je vrstva podkozni tukové tkané velmi silnd, mizete injekci podat bez vytvoreni kozni fasy.Jestlize
nevytvofite kozni fasu, doporucuje se zavadét jehlu pod Ghlem 90° a zvolit kratkou jehlu nebo jehlu stiedni
délky (do 6 mm).

Pro zjisténi navrhované délky jehly dle vaseho véku a BMI viz tabulka nize:

akmatezhorseny zrak.

PQZI!AMKA: Precitajte si hriibku a dizku ihly na tesneni, aby ste sa ubezpeili, Ze pouZivate spravnu ihlu do
iickej alebo rodinnym prislusnikom, ktory pomaha pacientovi.

iaday d u 2jv prip P

Ako sa pripravit na injekciu:

Vyberte a dezinfikujte miesto podania injekcie. Meiite casto miesto vpichu, aby ste zabranili stvrdnutiu tkaniv.
Mozete podat liecivo do tukového tkaniva brucha, zadku alebo do vonkajsej strany alebo prednej strany hornej asti
stehna. Injekcie do homej casti ramena alebo do vniitornej strany hornej casti stehna sa neodporticaju, pretoze riziko
vstreku injekcie do svalu je vysoké.

Techniky injekcie: Miesto a techniku injekcie by vém mal odporucit vas poskytovatel zdravotnickej starostlivosti.
Odportcanie: Injekcia s koznym zdhybom pod uhlom 90°. Odporicame, aby ste urobili vpich do kozného
zahybu vertikélne (pod uhlom 90°), aby ste predisli prilis hibokému vstreknutiu a zasiahnutiu svalového
tkaniva. Ak cheete priinjekcii vytvorit kozny zahyb, uchopte kozu medzi palcom a ukazovkom a nevytiahnite
sval. Injekcia s koznym zéhybom pod uhlom 45°. Této technika injekcie sa odporiica iba vtedy, ak mate velmi
malo podkozného tukového tkaniva. Minimalny uhol by mal byt 45°. Ak je uhol mensi ako 45°, liecivo sa
nemusi dostat do podkozného tukového tkaniva a v mieste vpichu moze vznikndt kontdzia alebo podliatina.
Injekcia bez kozného zahybu pod uhlom 90°: ak je vasa vrstva podkozného tukového tkaniva velmi
hrubd, mozete vykonat vpich bez kozného zahybu.Ak nepoutzivate kozny zéhyb, odporicame vpich pod uhlom
90°a vybrat krtku alebo strednd dlzku ihly (max. 6 mm).

Navrhovanii dizku ihly podla vasho veku a BMI najdete v nasledujticej tabulke:

*Pozddejte zdravotnika, aby vdm pomohl vybrat vhodnou délku jehly, injekcni techniku a misto injekce.
** Doporucuje se také osobdm aplikujicim velké injekcni ddvky nebo pfi omezeni zrucnosti/sily.

/\ upozoRrNENi:

Zabraiite infekcim. Jehly pro injekéni pera nepouzivejte opakované ani je s nikym nesdilejte. NepouZivejte jehly
pro pera, pokud je individudlni obal poskozeny, chybi ochranné zaslepka nebo pokud seje{)la 2da bih poskozena.
Aby nedoslo k neimysinému poranenijehlou, nikdy nemanipulujte s jehlami z pera jiné osoby.Jehly pro injekéni
pera jsou urceny pouze pro jednorézové pouZiti a je nutné je likvidovat bezpecnym zpiisobem v souﬂadu s
mistnimi piedpisy.Uchovavejte mimo dosah déti, nejsou-li pod dohledem dospélé osoby.

X v

Sejméte vnitini ochrannou krytku tak, Ze za ni v piimém sméru zatdhnete.
/ Zabrdnite tim ohnuti jehly a/nebo poskozeni hrotu jehly.

Pozddejte zdravotnika, aby vam pomohl vybrat vhodnou délku jehly a aplikacni techniku.Postupujte v souladu s
pokyny k pouziti, specifickymi doporucenimi pro skladovani a manipulaci s injekénim perem a pribalovym letikem
kécivu. Vyhledejte okamzitou lékafskou pomoc, pokud méte jakékoli obavy ohledné svého zdravotniho stavu.
Kazdy zavazny incident, ke kterému doslo v souvislosti s timto ndstrojem, mé byt ozndmen vyrobci a pfislusnym
mistnim organiim / kompetentnim organim statni spravy.

Sterilne igle za peresnik za enkratno uporabo

Namenjene so za uporabo z injekcijskimi peresniki za subkutano injiciranje zdravil.

OPOMBA: Na nalepki odcitajte premer in dolZino igle, da preverite, ali uporabljate pravo iglo za

injekcijski peresnik. Ce ste slabovidni, prosite za pomo¢. Premer in dolzino igle preverite tudi, e ste

zdravstveni delavec, skrbnik ali druzinski ¢lan, ki pomaga bolniku.

Kako se pripraviti na injiciranje:

Izberite in razkuZite mesto injiciranja. Pogosto spremenite mesto injiciranja, da se izognete otrdelosti tkiva.

Idravilo lahko vbrizgate v mascobno tkivo na trebuhu, zadnjici ali zunaniji oziroma sprednji strani stegna.

Injiciranje v nadlaket ali notranjo stran stegna ni priporodljivo, saj je ob tem veliko tveganje za injiciranje v miSico.

Tehnike injiciranja: Za nasvet o mestu in tehniki injiciranja prosite zdravstvenega delavca.

Priporocilo: Injiciranje s kozno gubo pod kotom 90°. Priporocamo, da injicirate v kozno gubo navpicno (pod

kotom 90°), da preprecite pregloboko injiciranje oz. injiciranje v misicno tkivo. Kozno gubo za injiciranje

naredite tako, da stisnete kozo s palcem in kazalcem, pri tem pa ne povlecite tudi misice. Injiciranje s kozno gubo

pod kotom 45°. Ta tehnika injiciranja je priporodjiva le, e imate zelo malo podkoznega mascobnega tkiva. Kot

mora biti vsaj 45°. Ce je kot manjsi od 45°, zdravilo morda ne bo doseglo podkoznega maiﬁobneaa tkiva, kar

povzroci nastanek oteklin ali podplutb na mestu injiciranja. Ing‘liciranje brez kozne gube pod kotom 90°:

(e je vasa plast podkoznega mascobnega tkiva zelo debela, lahko izvedete injiciranje brez kozne gube. Ce ne

tjdporabljage kozne gube, je priporocljivo, da injicirate pod kotom 90° in izberete kratko ali srednje dolgo iglo
06 mm).

Preglednica priporocene dolZine igle glede na vaso starost in ITM:

VEK BMI DELKA JEHLY* VEK BMI DLZKA IHLY*
Bez kozni fasy, S kozni fasou, Bez kozného zdhybu Skoznym zdhybom,
Déti< 12 kolmy vpich Vpich pod tihlem nebo kolmy vpich Deti < 12 injekcia vertikdlne inj i
Velmi stihli dospéli vsichni 4mm, 5 mm, 6 mm 6mm Velmi Stihli dospeli vietd 4mm,5mm, 6 mm 6mm
Dospivajici primér 4mm, 5mm, 6mm 8mm Dospievajici priemerné 4mm,5mm, 6 mm 8mm
(12-181et) nadvéha (BMI>25) | 4mm,5mm, 6mm 8mm, 10mm (1218 rokov)) nadvéha (BMI>25) | 4mm,5mm, 6mm 8mm, 10 mm
primér 4mm,5mm,6mm, 8 mm 8mm priememné 4mm,5mm, 6 mm, 8 mm 8mm
Dospéli - Dospeli -
nadvéha (BMI>25) | 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** nadvaha (BMI > 25) | 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm**

**Odporica sa aj pre osoby, ktorym sti poddvané velké ddvky alebo osoby s obmedzenou obratnostou/silou.
/\ UPOZORNENIE:

Zabranite infekciam. Ihly do ing]ekfného Eera pouzivajte opak ani nep ihly inych racientov.
Nepouzivajte ihly do injekéného pera, ak je poskodeny jednotlivy obal alebo ak chyba tesnenie alebo ak sa
2dd, Ze ihla je poskodend. Aby ste sa vyhli nahodnym vpichom, nikdy nemanipulujte s ihlami do injekénych
pier inych pacientov. Ihhv do injekéného pera sii len na jedno poutitie a mali by byt bezpecne zneskodnené v
stilade s miestnymi predpismi.Uchovavajte mimo dosahu deti bez dozoru dospelych.

X"

Odstrdiite vnitorny ochranny kryt tym, Ze ho vytiahnete rovno,
/ aby ste zabrdnili ohnutiu ihly a/alebo poskodeniu hrotu ihly.

Ak potrebujete pomoc pri vybere vhodnej dizky ihly a techniky injekcie, poradte sa so svojim poskytovatelom
zdravotnickej starostlivosti.Postupujte podla ndvodu na pouZitie, dodrziavajte odporticania ma skladovanie a
manipuldciu s vasim injekénym perom a precitajte si pisomni informaciu pre pouzivatela daného lieciva.
Okam?ite vyhladajte lekarsku pomoc, ak méte nejaké zdravotné problémy.

Akykolvek vézny incident, ktory sa vyskytol vo vztahu k zariadeniu, by mal byt hldseny vyrobcovi a miestnym
prislusnym organom/kompetentnym orgdnom Stétnej spravy.

ET

Steriilsed iihekordselt kasutatavad pen-néelad

Ette nahtud ravimite subkutaanseks stistimiseks pen-siistli abil.

MARKUS. Vaadake dratommataval kattel toodud ndela suurust ja pikkust, veendumaks, et kasutate
oiget pen-ndela, voi paluge seda teha kellelgi teisel, kui te ei nae hasti lugeda. Samuti peavad seda
tegema patsienti abistavad tervishoiutddtajad, hooldajad vdi pereliikmed.

Ettevalmistus siistimiseks:

Valige ja desinfitseerige siistekoht. Muutke siistekohta tihti, et valtida kudede tursumist. Ravimit vdib siistida
kohu, tuhara vi reie iilaosa valimise voi eesmise kiilje rasvkoesse. Kasivarre iilaossa vdi reie iilaosa sisemisse
kiilge ei ole soovitatav siistida, kuna risk siistida lihasesse on liiga suur.

Siistimisviisid: Siistekoha ja siistimisviisi soovitab teile tervishoiutootaja.

Soovitt ige nahavolti 90° nurga all. Soovitatav on siistida vertikaalselt (90° nurga all) nahavolti, et
véltida liiga siigavale siistimist ja lihaskoe tabamist. Siistiks saab teha nahavoldi, pigistades naha paidla ja
nimetissorme vahele ilma lihast kaasa haaramata. Siistige nahavolti 45° nurga all. See siistimisviis on
soovitatav ainult siis, kui teil on vaga vahe nahaalust rasvkudet. Nurk peab olema vahemalt 45°. Kui nurk on
vahem kui 45°, i pruugi ravim jouda nahaalusesse rasvkoesse ja siistekohta voib tekkida vorp voi muljutis.
Nahavoldita siist 90° nurga all: kui nahaalune rasvkude on vaga paks, saate silsti teha ilma nahavoldita.
Kui te ei kasuta nahavolti, on soovitatav siistida 90° nurga all ja valida liihikese voi keskmise pikkusega ndel
(kuni 6 mm).

Vaata alltoodud tabelist soovituslikke néela pikkusi vastavalt enda vanusele ja KMI-le.

EN  ACCU-FINE® pen needles are available in 6 versions differing in needle diameter and length to meet your individual needs.
ES  Lasagujas para pluma ACCU-FINE® estdn disponibles en 6 versiones con didmetros y longitudes diferentes para satisfacer sus necesidades individuales.
PT  Asagulhas para caneta ACCU-FINE® estdo disponiveis em seis versdes de diferentes diametros e comprimentos para atender as suas necessidades individuais.

PL  Dostepnych jest 6 wersji rozniacych sie Srednica i dfugoscig igiet ACCU-FINE®, umozliwiajacych dop ie do indywi

h potrzeb.

CS  Jehly pro injekéni pera ACCU-FINE® jsou k dispozici v 6 provedenich s riiznym priimérem a délkou jehly, aby vyhovovaly vasim individudlnim potiebam.

K Ihly doinjekéného pera ACCU-FINE® sii dostupné v 6 prevedeniach, ktoré sa liia priemerom a dfzkou ihly, aby vyhovovali vasim individualnym potrebam.

SL Igle za peresnik ACCU-FINE® so na voljo v 6 razlicicah, ki se razlikujejo po premeru in dolZini igle, da bi lahko izpolnili vase potrebe.

ET  Pen-ndelad ACCU-FINE® on saadaval 6 erineva diameetri ja pikkusega, arvestades kdigi patsientide vajadusi.

LV ACCU-FINE® pildspalvveida pilns|irces adatas ir pieejamas 6 versijas, kas atskiras péc adatas diametra un garuma, lai apmierinatu jusu individualas vajadzibas.
LT Kad galétuméte iSsirinkti pagal savo individualius poreikius, tiekiamos 6 skirtingo skersmens ir ilgio ACCU-FINE® injektoriaus adaty versijos.

RO Acele pentru pen ACCU-FINE® sunt disponibile fn 6 versiuni cu diametru si lungime a acului diferite, pentru a acoperi toate nevoile individuale.

SR ACCU-FINE® neH urne jocTynHe Cy y 6 Bep3vja pasnuduTiX NpeyHika v AyxuHe Urne Koje Mory Jia 0AroBope Ha Ballie UHANBHAYanHe nopee.

31G 32G 33G
Pen needles Pen needles Pen needles
0,25mm x 5mm 0,23mm x4mm 0,20mm x 4mm
31Gx3/16" 3 32Gx5/32" 33Gx5/32"
{ Pen needles f Pen needles
‘ 0,25mm x 6mm \ 0,23mm x 6mm
31Gx 1/4" 32Gx 1/4"
Pen needles
0,25mm x 8mm
31Gx5/16"

m COMPATIBILE WITH MOST PEN INJECTORS AVAILABLE ON THE MARKET:

ACCU-FINE® pen needles are compatible with the following pen injectors available on most markets:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are02/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®kwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatux[len®- ®apmcranpapr

ACCU-FINE® pen needles can be used with the following pen injectors available in the USA:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Find the detailed list of compatible pen injector devices on: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

FUNCIONAN CON LA MAYORIA DE PLUMAS PARA INYECCION DISPONIBLES EN EL MERCADO:

Las agujas para pluma ACCU-FINE® se pueden usar con los siguientes inyectores para pluma disponibles en la mayoria de los mercados:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, buomatu[leH®- @apmcraHpapt

Las agujas para pluma ACCU-FINE® se pueden usar con los siguientes inyectores para pluma disponibles en los Estados Unidos:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo I — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

STAROST ™ DOLZINA IGLE* VANUS K1 NOELA PIKKUS* Encuentre la lista detallada de dispositivos inyectores de pluma en: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/
Brez kozne gube, S kozno gubo, Lapsed < 12 lIma nahavoldita Nahavoldiga, -
Otroci < 12 injiciranje naravnost | injiciranje pod kotom aliravno V?psi': 4 siistimine otse sistimine nurga all voi otse 4§ COMPATIVEL COM A MAIORIA DAS CANETAS INJETORAS DO MERCADO:
o . dga kohna
Zelovitki odrasli vsi 4mm, 5 mm, 6 mm 6mm lagkasvanud koik 4mm, 5mm, 6 mm 6mm As agulhas ACCU-FINE® podem ser usadas com as intes canetas inj; disponiveis na maioria dos mercados:
Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
Najstriki povpreéno 4mm,5mm, 6 mm 8mm Noorukid keskmine 4mm,5mm, 6 mm 8mm i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen°Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
(12-18et) Zezmema telesna (12-18 aastat) - - disk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, buomatuk[leH®- ®apmcraHpapt
—18le teda (ITM > 25) 4mm, 5mm, 6 mm gmm, 10 mm — 16 aastal lilekaaluline (KMI > 25) |~ 4mm, 5 mm, 6 mm 8mm, 10 mm As agulhas ACCU-FINE® podem ser usadas com as canetas inj disponiveis nos EUA:
N N HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER
odras povprecno 4mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm 8mm Tisk ) keskmine 4mm, 5mm, 6 mm, 8 mm 8mm Veja alista detalhada de canetas injetoras compativeis em: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/
rasli 7 El
ciége('l%‘ilef?{’ 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** iilekaaluline (KMI > 25) | 4mm, 5mm, 6 mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm**

* 0 izbiri ustrezne dolZine igle ter tehniki in mestu injiciranja se posvetujte z zdravnikom.
** Priporoceno tudi za tiste, ki si injicirajo velike odmerke ali imajo omejeno spretnost/mot.

/\ pozor:

lzogibajte se okuzbam. Igel za peresnik ne uporabljajte ponovno in jih ne delite z drugimi. Igel za peresnik ne

porabljajte, ce je embalaza poskod e manjka nalepka ali Ce je videti, da je igla poskodovana. Za
preprecevanje nenamernih vbodov nikdar ne uporabljajte igel za peresnik koga drugega. Igle za peresnik so
namenjene enkratni uporabi in jih morate odstraniti varno ter skladno z Tokalnimi predpisi. Shranjujte

nedosegljivo otrokom, ki niso pod nadzorom odraslih.

X v

Odstranite notranji zas¢itni pokrovcek tako, da ga povlecete naravnost ven,
/ s cimer preprecite upogibanje in/ali poskodbe konice igle.

0izbiri ustrezne dolZine igle in tehniki injiciranja se posvetujte z zdravnikom. Upostevajte navodila za uporabo,
posebna priporocila za shranjevanje in ravnanje z injekcijskim peresnikom ter navodila za uporabo zdravila. Ce
imate kakr$ne koli zdravstvene tezave, takoj poiscite zdravnisko pomoc.

Vsak resen dogodek, ki se zgodi v zvezi s pripomockom, je treba sporociti proizvajalcu in pristojnemu lokalnemu
organu.

v

Sterilas, vienreiz lietojamas pildspalvveida pilnslirces adatas
Paredzétas lietosanai ar pildspalvveida injektoru, lai zem adas injicétu zales.

PIEZIME. Izlasiet adatas izméru un garumu uz blivéjuma, lai parliecinatos, vai izmantojat pareizu
pildspalvveida pilnslirces adatu, vai ludziet palidzibu, ja jums ir redzes traucgjumi. Rikojieties tapat, ja
esat veselibas apriipes specialists, apriipétajs vai gimenes loceklis, kas palidz pacientam.

Ka sagatavoties injel
lzvélieties un dezinficgjiet injekcijas vietu. Biezi mainiet injekcijas vietu, lai izvairitos no audu sacietésanas. Jus
varat injicét zales védera, sézamvietas vai augsstilba aréjas dalas vai priekSpuses audos. Nav ieteicams injicét
augidelma vai augsstilba iekSpusé, jo pastav paaugstinats risks injicét zales muskulos.

InjicéSanas metodes: Injekcijas vieta un metode ir jaiesaka veselibas apriipes specialistam.

leteikums: Injekcija adas kroka 90° lenki. leteicams injicét adas kroka vertikali (90° lenki), lai novérstu parak
dzilu injekciju un neskartu muskulu audus. Lai injicéjot izveidotu adas kroku, satveriet adu starp ikski un
raditajpirkstu un nevelciet muskulus uz augsu. Injekcija adas kroka 45° lenki. St injicéanas metode ir
ieteicama tikai tad, ja zemadas taukaudu ir loti maz. Minimalajam lenkim jabut 45°. Ja lenkis ir mazaks par
45°, zales var neiek|ut zemadas taukaudos un injekcijas vieta var rasties ievainojumi vai zilumi. Injekcija 90°
lenki, neizveidojot adas kroku: ja jisu zemadas taukaudu slanis ir loti biezs, varat veidt injekciju,
neizveidojot adas kroku. Ja neizveidojat adas kroku, ieteicams injicét 90° lenki un izveléties isu vai videja
garuma adatu (Iidz 6 mm).

*Pidage nou meditsiinitddtajaga, et valida sobiva pikkusega nael, stistimisviis ja siistekoht.
** Soovituslik ka inimestele, kes manustavad suurt annust voi on puuduliku kiteosavusega/norgemad.

/\ ETTEVAATUST:

Viltige infektsioonide teket. Arge ega jagage pen-siistleid. Arge kasutage pen-siistalt, kui
Eakend on katki vi dratbmmatav kate on puudu voi nel ndib olevat kahjustatud. Arge kunagi késitsege
ellegi teise pen-siistlit. Nii voivad tekkida tahtmatud ndelatorked.Pen-ndelad on ainult Ghekordseks
kasutamiseks ja need tuleb kdrvaldada vastavalt kohalikel latsioonidele.Hoida tisk jareleval
lastele kattesaamatus kohas.

X v

Femaldage seesmine kaitsekork, tommates selle otse vilja,
/ et mitte ndela painutada ja/voi kahjustada ndelaotsa.

Pidage nou meditsiinitootajaga, et valida sobiva pikkusega ndel ja siistimisviisJérgige kasutusjuhiseid, soovitusi
pen-siistli séilitamise ja kasitsemise kohta ning ravimi infolehte. Podrduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib
terviseprobleeme.

Koikidest siistliga seotud tsistest vahejuhtumitest tuleb teavitada tootjat ja kohalikke padevaid asutusi /
riigiasutusi.

|
Sterilios, vienkartinio naudojimo injektoriaus adatos
Skirtos naudoti su injektoriy koteliais vaistams Svirksti po oda.

PASTABA. Kad jsitikil éte, jog tinkamg inj adata, itykite ant
nurodytq adatos dydj ir ilgj; jeigu jusy regéjimas susilpnejes, paprasykite pagalbos. Tai padarykite ir tuo
atveju, jeigu esate sveikatos prieZitros spedialistas, priZiaretojas arba pacientui padedantis Seimos narys.
Kaip pasiruosti injekcijai:
Pasirinkite i iSdezinfekuokite injekcijos vieta. Kad audiniai nesukietéty, daznai keiskite injekcijos vieta. Vaista galima
sudvirksti j pilvo, sedmeny arba Slaunies virsutinés dalies iSorinés ar priekinés pusés riebalinius audinius. | Zasta arba
Slaunies virdutinés dalies vidine puse Svirksti nerekomenduojama, nes yra didelis pavojus susvirksti j raumenis.
Injekcijos metodai: Injekcijos vieta ir metoda jums turéty rekomenduoti sveikatos priezitros specialistas.
Rekomendacija Injekcija j odos kloste 90° kampu. Rekomenduojama j odos kloste Svirksti vertikaliai (90°
kampu), kad nebaty Svirkstiama pernelyg giliai ir nebity pasiektas raumens audinys. Kad Svirksdami
sudarytuméte odos kloste, nyksciu ir smiliumi suimkite oda ir netraukite raumens. Injekcija j odos kloste 45°
kampu. Sis injekcijos metodas rekomenduojamas tik esant labai mazai poodinio riebalinio audinio.
Maziausiasis kampas turi biti 45°. Jeigu kampas mazesnis kaip 45°, vaistas gali nepasiekti poodinio riebalinio
audinio, todél gali iStinti injekcijos vieta arba joje susidaryti kraujosruva. Injekcija 90° kampu, nesudarant
odos klostés. Jeigu turite labai stora poodinio riebalinio audinio sluoksnj, vaista galite Svirksti nesudarydami
odos klostés.JeLgu odos klostés, rek duojama Svirksti 90° kampu ir pasirinkti trumpa arba
vidutinio ilgio adata (iki 6 mm).

KOMPATYBILNE Z WIEKSZOSCIA WSTRZYKIWACZY DOSTEPNYCH NA RYNKU:

Igty ACCU-FINE® moga byc uz z epujacymi y epnymi na wiel i rynkow:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KkwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatux[len®- ®apmcranpapr

Igty ACCU-FINE® s ilne z jacymi iwaczami d iw USA:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Szczegbtowa liste ilnych wstrzykiwaczy mozna znalez¢ na stronie: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

£
|

VHODNE PRO VETSINU INJEKCNICH PER DOSTUPNYCH NA TRHU:

Jehly pro pera ACCU-FINE® Ize pouZit pro nasledujici injekéni pera dostupné na vétsiné trhi:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen°Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatu[leH®- @apmcraHpapt

Jehly pro pera ACCU-FINE® Ize pouZit pro nasledujici injekéni pera dostupna v USA:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Podrobny seznam k ibilnich injekcnich per viz: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

N4 KOMPATIBILNE S VACSINOU INJEKCNYCH PIER DOSTUPNYCH NA TRHU:

V.
Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KkwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatux[len®- ®apmcranpapr

Ihly do injekénych pier ACCU-FINE® mézZete pouZit's tymito injekénymi perami dostupnymi v USA:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Podrobny zoznam ibilnych injekénych pier ndjdete na: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

ZDRUZLJIVO Z VECINO INJEKCIISKIH PERESNIKOV NA TRZISCU:

Igle Accu-Fine® so zdruljive z injekdijskimi p iki, ki so na voljo na vecini trZis¢:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog°KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatu[leH®- ®apmcrapapt

Igle za peresnik Accu-Fine® se lahko uporabljajo z naslednjimi injekdijskimi p iki, ki so na voljo v ZDA:
HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER
Podroben seznam zdruzljivih injekcijskih peresnikov najdete na: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

— 38 UHILDUVUS ENAMIKU TURUL SAADAOLEVATE PEN-SUSTLITEGA:
VECUMS KmI ADATAS GARUMS* AMZIUS KmI ADATOS ILGIS* . A — . -
> — = - — Pen-ndelad Accu-Fine® iihilduvad jarg turgudel saadaol pen-siistlitega:
. ohezadaskkas | Arddoskoks, - e ados lostes, Suodosiostenekca Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo l/savvio, Humalog®KwikPen, HumulinN Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
Berni < 12 Injexcjataisnalenit | injekcjasiipavartaisnalept <12 mety vaikai Injexcja staciu kampu_| pakrelpus arbastadu kampu i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
Loti slaidi pieaugusie visi 4mm, 5mm, 6 mm 6mm Labailiekni suaugusieji visi 4mm, 5mm, 6mm 6mm NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, buomarukllen®- GapmcTanpapt
Accu-Fine® pen-ndelu saab kasutada jargmiste USA-s saadaval pen-siistlitega:
Pusaudsi videjs 4mm, 5 mm, 6 mm 8mm Paaugliai vidutinis 4mm, 5mm, 6 mm 8mm HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER
§ Uksikasjaliku nimekirja pen-siistlitest leiate aadressilt: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/
(12-18 gadi) liekais svars (KMI>25) | 4 mm, 5 mm, 6 mm 8mm, 10mm (12-18 mety) antsvoris (KMI>25) | 4mm, 5 mm, 6 mm 8mm, 10mm
vidgjs 4mm, 5 mm, 6mm, 8 mm gmm vidutinis 4mm, 5 mm, 6mm, 8 mm gmm SADERIGS AR LIELAKO DALU PIEEJAMO PILDSPALVVEIDA INJEKTORU:
Pi i S y . P PR
cavguole liekais svars (KMI > 25) | 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** antsvoris (KMI > 25) | 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** Accu-Fine® pildspalvveida pilnslirces adatas ir ar3adiem pildsp kas pieejami lielakaja dala tirgu:
Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®kwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,

*Versieties pie veselibas apriipes specidlista, lai sanemtu palidzibu saistiba ar pareizo adatas garumu, injicésanas metod; un vietu.
** leteicams ari cilvekiem, kuriem injicé lielas devas vai kuriem ir ierobezota veikliba/izturiba.

/N uzmanigu::

lzvairieties no infekciju rasanas. Nelietojiet atkartoti pildspalvveida pilnslirces adatas un nei; jiet tas

* Prireikus pagalbos renkantis tinkamaq adatos ilgj, injekcijos metodq ir vietq, tarkités su sveikatos prieZiros specialistu.
**Taip pat rekomenduojama Svirksciant didele doze arba riboto ranky miklumo ir (arba) stiprumo asmenims.

/\ pemesio:

vairakiem pacientiem. Nelietojiet pildsralvveida pilnslirces adatas, ja to iepakojums ir bojats, trikst blivéjuma
vai adata izskatas bojata. Nekad nelietojiet citu cilveku pildspalvveida pilnslirces adatas.Pildspalvveida
pilndlirces adatas i paredzétas tikai vienreizéjai lietoanai un jaiznicina saskana ar vietgjiem

Uzglabat bérniem avieta |

Nonemiet iekséjo aizsargvacinu, velkot to uz aru;
/ nesalieciet adatu un nesabojdjiet adatas galu.

*/ 3%

Saugokites infekcijy. Injektoriaus adaty pakartotinai ir nesidalykite su kitais. Injektoriaus adaty
nenaudokite, jeigu pazeista atskira pakuoté, néra sandariklio arba adata atrodo sugadi ad netycia
nejsidurtumete, kykite kito asmens injektoriaus adaty.Injektoriaus adatos skirtos nau

turi biti saugiai Salinamos pagal vietiniy teisés akty reikalavimus.Laikykite suaugusiyjy nepri
nepasiekiamoje vietoje.

"

Nutraukite vidinj apsauginj dangtelj; kad nesulenktuméte adatos ir (arba)
/ nesugadintuméte adatos smaigalio, dangtelj traukite tiesiai.

Lai izvélétos pareizo adatas garumu un injekcijas metodi, sazinieties ar arstu.levérojiet pildsp: injektora
lietoanas insnukc%as, Tpasos glabasanas un apstrades ieteikumus un zalu lietoanas instrukdiju. Ja rodas kadas
problémas ar veselibu, nekavéjoties mekIgjiet medicinisko palidzibu.

Par ikvienu nopietnu starpgadijumu saistiba ar ierici jazino razotajam un (ja piemérojams) vietéjam kompetentajam
iestadem/valsts iestadém.

Ace pentru pen sterile, de unica folosinta

Pentru utilizare cu dispozitive injector pen la injectarea subcutanatd a medicamentelor.

Nota: Cititi dispozitivul de ma depeacsilungi igiliului pentru a vé asigura ¢ utilizati acul pentru pen
potrivit pentru dumneavoastra sau solicitati asistenta daca aveti probleme cu vederea. Procedati la fel si daca
sunteti un profesionist din domeniul ingrijrii sénéitatii, un ingrijitor sau un membru al familiei care asista un pacient.
Cum sa va pregatiti pentru injectare:

Alegeti si dezinfectati locul injectdrii. Schimbati frecvent locul injectdrii, pentru a evita intdrirea tesutului.
Puteti injecta medicamentul in tesutul gras al abdomenului, in fese sau in exteriorul sau partea de sus a
coapsei. Nu sunt recomandate injectiile in partea superioara a bratului sau in partea interioard a coapsei
superioare, deoarece riscul de injectare in muschi este ridicat.

Tehnici de injectare: Locul de injectare si tehnica trebuie s va fie recomandate de cétre un profesionist din
domeniul medical. Recomandare: Injectare folosind un pliu de piele, la un unghi de 90°. Se recomanda s&
injectati vertical intr-un pliu de piele (Ia un unghi de 90°), pentru a nu face o injectie prea profunda sau a
afecta tesutul muscular. Pentru a realiza un pliu de piele ori atunci cand injectati, prindeti pielea intre degetul
mare si aratator si nu trageti in sus de muschi. Injectare folosind un pliu de piele, la un unghi de 45°. Aceasta
tehnicd de injectare este recomandata numai atunci cand aveti foarte putin tesut gras subcutanat. Unghiul
minim trebuie s fie de 45°. Daca unghiul este mai mic de 45°, medicamentul poate s& nu ajunga la tesutul
gras subcutanat si sé cauzeze vénétéi?a loculinjectarii. Injectare fara un pliu de piele la un unghi de 90°:
dacd stratul de tesut gras subcutanat este foarte gros, puteti face o injectie férd aindoi pielea.Cand nu utilizati
un pliu de piele, se recomanda sa injectati la un unghi de 90° si sa alegeti un ac scurt sau de lungime medie
(pana la6 mm).

Consultati tabelul de mai jos pentru lungimea sugerata a acului pentru vérsta dvs.

si pentru indicele dvs. IMC:

iesi tinkamo ilgio adatg ir injekcijos atlikimo technika paprasykite sveikatos prieZitros specialisto
patarimoALaikKkilés injektoriaus naudojimo instrukcijos, speciali&jq laikymo bei tvarkymo rekomendacijy ir
pacientams skirtos vaisto informacijos lapelyje pateikty nurodymy. Jeigu patiriate bet kokiy sveikatos
problemy, nedelsdami kreipkités j gydytoja.
Apie visus rimtus incidentus, jvykusius naudojant priemone, biitina pranesti gamintojui ir vietinéms kompetentingoms
istaigoms (valstybiné (] pagal taikomas proced
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CTepusiHe NeH urne 3a jefHOKpaTHYy ynotpeby

Tpeagufiero 3 ynoTpedy ca neHo61Ma 3a UHCYNMH Pazu MOTKOXHOT YOpUI3raBatba flekoBa.

HAMOMEHA: NpounTajte BenuumMHy 1 AYXUHY UINe ca 3anTuBaya Aa buCTe ce yBepuny Aa Kopuctute
NeH UrNy Koja Bam 0AiroBapa unm 3atpaxuTe nomoh ako umare npobnema ca BioM. YpaauTe 10 v ako
e 3[PaBCTBeHe Here, W Y4NaH KOj NOMaXxe NauyjenTy.

Kaxo na ce npunpemure 3a uHjexkumjy:

V3abepuTe mecto 3a WHjeKuMjy v Ae3uHuKyjTe ra. Yecto Merbajre MecTo ujekuuje aa bucte cnpeunan
CTBpAtbaBatbe TKYIBA. Jlek MoXeTe 1 y6pu3raTe y MacHo TKMBO abfioMeHa, 3a/itblLie, CMOJbHE WK peftbe
CTpaHe ropkber aena 6yTue. He npenopyuyje ce aBatbe UHjeKLUja y HAANAKTHLY W YHYTPaLLIbY CTPaHy
roptber fena byTuHe 30or BicoKor pu3uKa oA yopusrapatba y Muwumh.

Texnuke yopusraBara: Mecto v TexHuKy yopu3raBara Tpeba aa Bam npenopyun nekap. Mpenopyka:
Yopusrasatbe y KoxHu Habop nog yrnom og 90°. Mpenopyuyje ce Aa AajeTe UHjeKumjy y KOXHI Habop
BepTUKaNHO (nog yrnom og 90°) Aa bucte cnpeunny np y6p en patbe 7o

TkuBa. [la GucTe HanpaBuam KoXHM HaBop Mpu yOpu3raBatby, yXBaTuTe KOXy Manuem i KaXunpcrom i

i-pen, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatuk[le®- ®apmcranpapr

Accu-Fine® pildspalvveida pilnslirces adatas var i ar $adiem ASV pieej pildspalvveida injektoriem:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Detalizétu saderigo pildspalvveida injektoru sarakstu skatiet vietng: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

SUDERINAMOS SU DAUGUMA RINKOJE PARDUODAMUY INJEKTORIY:

dund. '

|

»Accu-Fine® i adatos su Siais il kurie rinky:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatu[leH®- ®apmcraHpapt

»Accu-Fine® injektoriaus adatos gali biti naudoj; su Siais JAV parduodamais injektoriai

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

18samus suderinamy injektoriy sarasas pateikiamas interneto svetainéje www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

@ COMPATIBIL CU MAJORITATEA INJECTOARELOR PEN DISPONIBILE PE PIATA:

Acele pentru pen Accu-Fine® sunt compatibile cu urmatoarele injectoare pen disponibile pe majoritatea pietelor:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/areo2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog®kwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatux[len®- ®apmcranpapr

Acele pentru pen Accu-Fine® pot fi folosite cu urmatoarele injectoare pen disponibile in SUA:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

Gasiti lista detaliatd cu dispozitivele injectoare pen ibile la adresa: www.htl-strefa.com/products/pen-needles/

KOMMATUBW/IHO CA BERMHOM YPEBAJA 3A YBPU3STABAHE MOMOTRY NEHA AOCTYMHUX HA TPXKULLTY:

<
a
8
<

Accu-Fine® neH urne cycac 32 MHCYNMH LOCTYMHUM Ha TPXKUWTY:

Omnican®Pen 31/32 - BBraun, BerliPen® 301/302/areo/are2/JUNIOR/PRECISION - Berlin-Chemie, HumaPen® MEMOIR/LUXURA/LUXURA HD/Ergo/Ergo II/savvio, Humalog°KwikPen, Humulin®N Pen, Byetta® Pen - Eli Lilly,
i-pen”, i-pen - Haselmeier, Autopen®Classic/24 - Owen Mumford, OptiPen®Pro1/Pro2, ClikSTAR®, TactiPen®, SoloSTAR® - Sanofi Aventis, FlexPen®, FlexTouch®, NovoLet®, NovoPen® 5/4/3 /Junior/Echo, Victoza® pen -
NovoNordisk, GensuPen® - Bioton, Xiu Lin Pen - Ganli Technology, ypsopen® - YPSOMED, bromatu[leH®- ®apmcraHpapt

Accu-Fine® urne 3a nen mory Aa ce Kopucre ca cnefiefium neHoBuMa 3a MHcynnH goctynhum y CAZL:

HumaPen® LUXURA HD, HumaPen® Ergo, HumaPen® Ergo Il — ELI LILLY, Autopen® — OWEN MUMFORD, TactiPen® — HASELMEIER

1o dl
ts/pen-need|

HemojTe noBnauuTi MLk, Yopusrasatbe y koxHu Habop noa yrnom op 45°. 0Ba TexHuKa y6p ace

npenopyyyje (amo kaja umate Beoma Many KONMUHY MOTKOXHOT MacHor TkuBa. Yrao Tpeba aa 6yne
Hajmatbe 45°. AKo je yrao Matbit 04 45°, nek Moxaa Hefie cTiuhin 40 MOTKOXHOT MaCHOT TKYBA, @ Ha KOXM ce
MOXe N0jaBuTU MOAPULA WM MacHuLa. Y6pu3raBatbe nop yrnom of 90° 6e3 KoxHor Habopa: Ako
1Mare BeoMa /ie6eo C10j NOTKOKHOT MaCHOT TKUBA, MOXeTe AaTH UkjeKLujy 1 6e3 KoxHor Habopa.Kana He
npuMetbyjeTe KoXHM Habop, npenopyuyje ce A yGpusrapare noa yrnom oA 90° v aa usabepete urny mane
UK Cpeftbe AyxuHe (0 6 mm).

Y Tabenu ucnop nornepajte npeanoere AyxuHe urne npema crapoctu n UTM

(Body Mass Index — uHpexc Tenecie mace):

[leTarbHy nucty 11eHOBA 3a MHCYMUH npoHahuTe Ha: www.htl-strefa.com/prod:
SL Center za pomo¢ uporabnikom in servis

Slovenija

Dobavitelj: Roche farmacevtska druzba d.o.o., Ljubljana
Brezplacen telefon: 080 1232

www.accu-cheksi

ET Klienditoe- ja teeninduskeskus

ES Centro de servicio y atencion al cliente

|

(]
IMPORTADO POR: PRODUCTOS ROCHE Q.F.S.A.CA. DIONISIO DERTEANO 144 OF. 1201,
LIMA 27RUC: 20100177341
Ecuador
Queremos escucharte: 1800222824
www.accu-chek.com.ec

*Consultati-vd cu personalul medical atunci cdnd alegeti lungimea corespunzdtoare a acului, tehnica si locatia de injectare.
**Recomandat si pentru persoanele care injecteazd doze mari sau care au dexteritate/putere limitatd.

/\ PRECAUTIE:

Evitati infectiile. Nu reutilizati si nu distribuiti ace pentru pen. Nu folositi ace pentru pen daca ambalajul individual
este deteriorat, daca sigiliul lipseste sau daca acul pare sa fie deteriorat. Pentru a evita accidentele, nu manevrati
niciodata acele pentru pen ale altor persoane. Acele pentru pen sunt de unica folosintd si trebuie eliminate in conditii
dessigurantd, in conformitate cu reglementérile locale.Nu lasati la indemana copiilor fara supravegherea unui adult.
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Scoateti capacul interior de protectie tragandu-| drept in afard,
/ pentru a preveni indoirea acului si/sau deteriorarea vdrfului acului.

Consultati-va cu personalul medical atunci cand alegeti lungimea corespunzatoare a acului si tehnica de injectare
corectd.Respectati instructiunile de utilizare, farile specifice privind depozitarea si manipularea dispozitivului
injector pen si prospectul de informare a pacientului pentru medicamentul respectiv. Solicitati imediat asistenta

medicala daca aveti preocupari legate de sanatate.
Orice incident grav care are legatura cu acest dispozitiv trebuie raportat producatorului si autoritatilor locale
C /agentiilor g le, dupa caz.

*3ampaxume nomoh nexapa npu u360py 00z08apajyhe dyxure uzne, Kao U mexHuKe yGpU32a8akya U MeCMa Urjexyuje.
**[Ipenopydyje ce u 3a 0coGe Koje y6pu32asajy eenuke dose unu 0cobe 02paHuUYeHe CipemHocmu/cHaze.

/\ onees:

V36eragajre utdekuuje. Hemojre MOHOBO KOPUCTUTY HI LEAUTH NeH e, HemojTe KOPUCTUTH NeH UFe ako
jé nojeAuHauHo NakoBarbe owwTeheHo, ako HeAOCTaje 3aNTUBAY WN aKo UINa M3rMeAa Kao Aa je owTefiera.
Hukana Hemojre apxatu Tyhe nex urne fa bucte ubernu cnyyajHo npobujatbe Koxe urnom. New urne cy
npepguifieHe camo 3a jeAHoKpaTHy ynotpeby u Tpe6a Aa ce Ge3beaHo oanaxy y 0Tnazy cknay ca nokanHum
nponucima.fIpxiuTe BaH fJoMeTa Aetje 6e3 Haa30pa oApaciviX.

X ¥

CkuHuMme yHympawirsU 3awmumu nokronay maxo uimo heme nogyhu
/ npaso 0a Gucme u3e2u cagujarbe uese u/unu owmeierve 8pxa uene.

3aTpaxae nomoh niekapa npi U36opy oroBapajyhe AyKiHe WiTie W TexHiKe yBpusrasatba. lpatie ynyTcTBo 3a
ynotpeby, ceuyo: 3a TIeHa 33 UHCYMUH 1 PYKOBAE KoM 1 HGOpMaLije y ynyTeay
3a 11eK. YKonuKo vimare 6uno kakee 30paBC 0AMaXx C 0 NeKapy.

(Be 036WbHe WHLMAIRHT KO} Cy Ce IRCATI Y BE3W 3 MEIUUMHCKIM CDEACTBOM NpwjaBiTM Mpow3Boliaty
JIOKANHOM HATIEXHOM OPraHy)/ZIpaBHO] CTyO¥ Kako je Bef pUMersHBo.

Roche Diabetes Care Polska Sp. z 0. 0.
7e Gdyriskie 6B, 01-531 Warszawa

ul. Wybrzeze Gdl
www. accu-chek.pl
Telefon: +48 22 48155 23

Infolinia na terenie Polski: 801 080 104*
*Optata za pofaczenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.

S Zakaznicka linka a servis

Ceska republika
Roche s.r.0.
Diabetes Care

Bezplatnd zakaznickd linka: (+420) 800 111 800

www.accu-chek.cz

SK Zakaznicky servis

Slovenska republika
Roche Slovensko, s.r.0.
Diabetes Care
www.accu-chek.sk

Bezplatnd zakaznicka linka: 0800 120 200

VARSTA IMC LUNGIMEA ACULUI* CTAPOCT BMI OYXUHA UTNE* Importado y comercializado por Roche Ecuador S.A., Quito-Ecuador Estonia
Fara pliu de piele (upliu de piele, be3 KoxHoe Habopa (a KoxXHUM HaBopOM, PT Assisténcia a Clientes Surgitech AS
Copii <12 injectie dreaptd injectie oblicd sau dreaptd eua <12 npaso i Klienditeenindus ja miigiinfo 3726460660
p injectie dreaptd injectie oblica sau dreaptd Tlew p: ) Brazil liendi hdkj giinfc
Adulti foarte slabi Beoma MpLLIaBYt 0Fjpacn Importado e Distribuido por: Roche Diabetes Care Brasil Ltda. www.accu-chek.ee
’ toate 4mm, 5 mm, 6 mm gmm i il 4 mm, 5 mm, § mm gmm CNP): 23.552.212/0002-68 Rod. Antonio Heil SC 486KM 4 Parte 3,
Adolescenti medii 4mm, S mm, 6 mm 8mm T mpoced 4mm, 5 mm, 6 mm gmm Rea E':)08r8éjaEhgotial)heatlepsagaarelizarjaaslﬁgdf ONP122552.212/0001-87 A Engenheiro Bilings L/A icntu/atbalstalun apkalpoSanastcentss
(12-18.ani) ' (12-18 ropua) TpEKOMEpHe Tex/He 1729 - Prédio 38/Terreo CEP:05321-010 - Jaguaré - Sao Paulo/SP - Brasil latia -
supraponderaliIMC>25) | -~ 4mm, 5 mm, 6 mm 8 mm, 10 mm A UM > 25) 4mm, 5 mm, 6 mm §mm, 10mm Resp Técnica: Caroline 0.Gaspar CRF/SP:76.652 Central de Relacionamento: 0800 77 20 126 UAB "Roche Lietuva'J. Jasinskio g. 16B Vilnius
medii 4mm,5mm, 6 mm, 8 mm 8mm npoceyHm 4mm,5mm,6mm, 8 mm 8mm Www.accu-chek.com.br Efvzvrle?caus_gllerwf 80008886
Adulti Ogpacnn PL  Obstuga klienta ’ ’
supraponderali (IMC>25) [ 4mm, 5mm, 6 mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** P "pemﬁﬁf TeUHe 4mm,5mm,6mm,8mm | 8 mm, 10 mm, 12 mm** Poland 19 .

LT Klienty aptarnavimo ir techninés prieZiiros centras
Lietuva
UAB "Roche Lietuva" J. Jasinskio g. 16B Vilnius
Nemokama linija: 880020011
www.accu-chek.It

RO  Centrul de suport si service pentru clienti

Roménia
Helpline 0800 080 228 (apel gratuit)
www.accu-chek.ro

SR KopuncHUYKM 1 cepBMCHN LeHTap
Serbia
ADOC D.0.0. BEOGRAD, Munopapa Josaxosuha 11
Ten: 0112471990
diabetes.care@adoc.rs
Osnatufien npeacTaHik/luctpubyTep



